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RESOLUCION NOMER®- 20922 pE 2020

(28 MAR 2000 )

Por la cual se establecen requisitos para la importacién y fabricacién en el territorio
nacional de reactivos de diagnéstico in vitro, disposilivos médicos, equipos
biomeédicos y medicamentos, declarados vitales no disponibles, requeridos para la
prevencién, diagnostico y tratamiento, seguimiento del Covid-19.

EL MINISTRO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL

en ejercicio de las facultades legales, en especial de las conferidas en el articulo 2 del
Decreto Ley 4107 de 2011, y en desarrollo de los Decretos 417 y 476, ambos de
2020, y

CONSIDERANDO

Que con fundamento en el articulo 215 de |la Constitucién Politica, el Gobierno Nacional
medianie Decrelo 417 de 2020 declaré el estado de Emergencia Econémica, Social y
Ecolégica Social en todo el territorio Nacional.

Que, en el marco de esa declaratoria, el Gobierno Nacional expidié el Decreto 476 de
2020, por el cual dictd medidas con el propdsito de garantizar la prevencion, el
diagnéstica y el tratamiento del Covid-19.

Que la Ley 1751 de 2015 regula el derecho fundamental a la salud y dispone en el
articulo 5° que el Estado es responsable de respetar, proteger vy garantizar el goce
efeclivo del derecho fundamental a la salud, como uno de los elementos fundamentales
del Estado Social de Derecho.,

Que el articulo 10 ibidermn, enuncia como deberes de las personas frente a ese derecho
fundamental, “propender por su autocuidado, el de su familia y el de su comunidad”, asi
como “actuar de manera solidaria ante situaciones que pongan en peligro la vida y la
salud de las personas”, y en su articulo 11, ordena que ciertas poblaciones, atendiendo
a las circunstancias, tiene una proteccion especial, por parte del Estado.

Que, por ofra parte, la Ley 9 de 1979 dicta medidas sanitarias y en su Titulo VIl sefala
que corresponde al Estado, como regulador en materia de salud, expedir las
disposiciones necesarias para asegurar una adecuada situacidn de higiene y seguridad
en lodas las aclividades, asi como vigilar su cumplimiento a través de las autoridades
de salud.

Que el Decreto 780 de 2016, Unico Reglamentario del Sector Salud y Proteccion Social,
en el paragrafo 1 de su articulo 2.8.8.1.4.3, dispone que el Ministerio de Salud y
Proteccion Social, como autoridad sanitaria del Sistema de Vigilancia en Salud Pablica,
debe “sin perjuicio de las medidas antes sefaladas y en caso de epidemias o
situaciones de emergencia sanitaria nacional o intemacional, se podran adoptar
medidas de cardcler urgente y olras precauciones basadas en principios cientificos
recomendadas por experfos con el objetivo de limitar la diseminacién de una

enfermedad o un riesgo que se haya extendido ampliamente dentro de un grupo o
comunidad en una zona determinada’.

Que ante la identificacion del nuevo Coronavirus (COVID-19), desde el pasado 7 de
enero, se declard este brote como Emergencia de Salud Pidblica de Importancia
Internacional (ESPII) por parte de la Organizacién Mundial de la Salud, por lo que el
Ministerio de Salud y Proteccion Social, como parte del Gobierno Nacional ha venido
implementando medidas para enfrentar su llegada en las fases de prevencion y
contencién en aras de mantener los casos y contactos controlados.

Que el 9 de marzo de 2020, &l Director General de la OMS recomendd, en relacion con
COVID-19, que los paises adapten sus respuestas a esta situacion, de acuerdo al
escenario en que se encuentre cada pais, e invoco la adopcién prematura de medidas
con un objetivo comun a todos los paises, como es detener 1a transmisién y prevenir la
propagacion del virus para los paises sin casos, y con casos esporadicos y aquellos
con casos agrupados deben centrarse en encontrar, probar, tratar y aislar casos
individuales y hacer seguimiento a sus contactos.

Que el Ministerio de Salud y Proteccién Social, a través de la Resolucion 380 de 2020,
adopts las medidas preventivas de aislamiento y cuarentena respecto de las personas
que arribaron a Colombia procedentes de la Replblica Popular China, de Italia, de
Francia y de Espana y dispuso las acciones para su cumplimiento.

Que este Ministerio mediante Resolucion 386 de 2020, declard la emergencia sanitaria
en todo el territorio nacional hasta el 30 de mayo de 2020 por causa del coronavirus
COVID-18 y, en ese mismo acto se adoptaron medidas para hacer frente al virus.

Que, en desarrolio del Decreto 476 de 2020, este Ministerio ha continuado con la
adopcién de medidas de salud plblica con el propésito de enfrentar [a pandemia, an
especial en materia de produccion de bienes y servicios esenciales, y en ese sentido,
considera necesario establecer requisitos para la importacion y fabricacion en el
territorio nacional de reactivos de diagnéstico in vitro, dispositivos médicos, equipos
biomédicos y medicamentos que se declaren como vitales no disponibles, requeridos
para la prevencion, diagnéstico y tratamiento del Covid-19.

En merito de lo expuesto,
RESUELVE:

CAPITULO |
DISPOSICIONES GENERALES

Articulo 1°. Objeto. La presente resolucion tiene por objeto establecer requisitos para
importar y fabricar en el territorio nacional, reaclivos de diagnostico in vitro de
melodologia molecular en liempo real (RT-PCR) para el diagnostico del COVID-19,
pruebas y reactivos recomendadas por la Organizacién Mundial de la Salud y por
autoridades sanitarias, asi sefalar los requisitos para dispositivos médicos, equipos
biomédicos y medicamentos, gue se declaren por el Invima como vitales no disponibles,
requeridos para la prevencion, diagnéstico y tratamiento del Covid-19.

Articulo 2°. Ambito de aplicacién. La presente resolucion aplica a los
establecimientos fabricantes e importadores de los productos enunciados en el articulo
anterior, asi como a las autoridades sanpitarias que ejercen funciones de inspeccion,
vigilancia y control.
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CAPITULO Il
REQUISITOS PARA IMPORTADORES

Articulo 3°. Requisitos para importar reactivos de diagndstico in vitro de
metodologia molecular en tiempo real (RT-PCR) y pruebas y reactivos
recomendados por la OMS y autoridades sanitarias que sean declarados como
vitales no disponibles. Para |la importacion de reactivos de diagnéstico in vitro de
metodologia molecular en liempo real (RT-PCR) y pruebas y reactivos recomendados
por la OMS y autoridades sanilarias gue sean declarados comao vitales no disponibles
por el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos -INVIMA, deben
cumplir con los siguientes requisitos:

Presentar solicitud, de acuerdo al formato definido por el INVIMA.,

Suministrar la informacion del fabricante, el pais de donde praviene el producto, y
los datos del representante autorizado para el tramite, si es del caso.

Listado de productos a importar, incluyendo su fecha de fabricacion.

Aportar el Certificado de Venta Libre (CVL) de pais de origen o documento
equivalente o certificacion emitida por la Organizaciéon Mundial de la Salud o por
cualguier entidad sanitaria. En su defecto, el interesado podra indicar el link de la
entidad sanitaria en el cual el INVIMA verificard que el producto cuenta con
autorizacion de comercializacion en el pais de origen.

LU

Paragrafo primero: El Invima expedira el correspondients acto administrativo bajo el
precedimiento definido para tal fin.

Paragrafo segundo: El importador debera entregar al usuario final instrucciones e
insertos en idioma castellano con la informacién necesaria como: aplicacién y uso,
metodologia, procedimiento, espécimen o muestra ulilizada, control interno de la
calidad, precauciones y advertencias, equipo utilizado- (cuando aplique), sensibilidad y
especificidad, entre otras.

Paragrafo tercero. En el inserto de las pruebas rapidas se debera evidenciar que la
prueba cuenta con una sensibilidad superior al 80% y una especificidad superior al 30%.

Articulo 4°. Requisitos para importacion de dispositivos médicos declarados
compo vitales no disponibles: para la importacion de dispositivos medicos declarados
por el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos -INVIMA, se debe
cumplir con los siguientes requisitos:

1. Solicitud de cualquier persona natural o juridica, de acuerdo al formato definido por
el INVIMA,.

Datos del fabricante, pais de donde praviene y datos del representante autorizado
para el tramite.

Listado de productos a irmportar incluyendo la fecha de fabricacion.

Aportar el Certificado de Venta Libre (CVL) del pais de origen o documento
equivalente o cerificacién emitida de la Organizacion Mundial de la Salud o por la
correspondiente entidad sanitaria. En su defecto, el interesado podra indicar el link
de la entidad sanitaria en el cual el Invima verificard que el producto cuenta con
autorizacion de comercializacién en el pais de origen.

su N

Articulo 5°. Requisitos para importacién de equipos biomédicos declarados como
vitales no disponibles. Para la imporiacion de equipos biomeédicos declarados vitales
no disponibles por el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos -
INVIMA, se debe cumplir con los siguientes requisitos:

Articulo  6°, Requisitos para la importacion de medicamentos vitales no
disponibles. Los medicamentos declarados como vitales no disponibles por el Instituto
Nlac[onal de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos -INVIMA, deberan cumplir con los
siguientes requisitos:

1. Presentar solicitud de acuerdo al farmato definido por el INVIMA.

2. Suministrar la informacién del fabricante, el pais de donde provienen los
gne'dlcamentos y la informacion del representante autorizado para el tramite, si es

el caso,

3. Aportar el Cerlificado de Venta Libre (CVL) del pais de origen o documento
equivalente o certificacion emitida por la Organizacion Mundial de la Salud o por la
correspondiente entidad sanitaria. En su defecto, el interesado podra indicar el link
de la entidad sanitaria en el cual el INVIMA verificara que el producto cuenta con
autorizacion de comercializacion en el pais de origen.

4. Laetiquelas, rotulos y empaques de los medicamentos seran aceptados tal y como
hayan sido establecidos en el pais de origen, siempre y cuando esté en idioma
castellano la informacion concerniente al ingrediente active, concentracion, forma
farmacéutica y via de administracion.

Paragrafo. Los medicamentos declarados vitales no disponibles no deberan
necesariamente estar incluidos en normas farmacoldgicas colombianas, ni contar con
el Identificador Unico de Medicamento — IUM y podran ser autorizados en las cantidades
comerciales que requiera el importador.

CAPITULO 1lI
REQUISITOS PARA FABRICANTES

Articulo 7°. Requisitos de fabricacién de reactivos de diagnéstico in vitro,
dispositivos médicos y equipos biomédicos, gque se declaren como vitales no
disponibles. Para la fabricacion de los reactivas de diagndstico in vitro, dispositivos
medicos y equipos biomédicos declarados vitales no disponibles por el Instituto
h!a::;onfl de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos -INVIMA, se deben cumplir con lo
siguiente:

Presentar solicitud de acuerdo al formato definida por el INVIMA.

tSl.i.lgfﬂnisstrar la informacion del fabricante: nombre, direccion, correo elecirénico y
eléfono.

Suministrar el listado con los nombres de los produclos a fabricar.

Informar sobre el listado de normas técnicas especificas nacionales o
internacionales por producto, utilizadas en el proceso de fabricacion,

Realizar la autoevaluacion del cumplimiento de los requisitos sefialados en el
Anexo Técnico que hace parte integral de la presente resolucion.

R N

CAPITULO IV
DISPOSICIONES FINALES

Articulo 8°. Condiciones de almacenamiento. Durante el proceso de
comercializacion, los importadores a que aluden la presente resolucion deben
garantizar el aimacenamiento de los productos imporiados en condiciones seguras, de
acuerdo & las indicaciones senaladas por el fabricante.

Paragrafo. Para la importacion de los reaclivos de diagnésticoa in vitro, dispositivos
medicos y_equlpos biomedicos no se reguerird certificacion en condiciones de
almacenamiento y acondicionamiento CCAA,

5.1 Equipo biomédico nuevo:

Preseniar solicltud de acuerdo al formato definido por el INVIMA,

Suministrar la informacion del fabricante, el pais de donde proviene el producto, y
la informacion del representante autorizado para el ramite, si es del caso.

Listado de productos a importar, incluyendo la fecha de fabricaclén de los mismos.
Aporiar el Cerlificado de Venta Libre (CVL) del pais de origen o documento
equivalente o certificacion emitida por la Organizacion Mundial de la Salud o por la
correspondiente entidad sanitaria. En su defecto, el interesado podra indicar el link
de la entidad sanitaria en el cual el INVIMA verificard que el producto cuenta con
autorizacion de comercializacion en el pais de origen.

5. Aportar el documento expedido por el fabricante en donde conste que el equipo no
ha sido usado y que no tiene mas de cinco (5) afos contados desde la fecha de su
fabricacién.

U N

5.2 Equipo biomeédico usado:

Ademas de cumplir con los numerales 1 al 4 del punto 5.2 del presente articulo, deben
aportar un documento emitido por el fabricante o por su representante en el pais de
origen o por el importador, en el que consle que los equipos no tienen mas de cinco (5)
afos de fabricados, y que ademas se encuenliran en estado éptimo de operacion y
funcionamiento, incluyendo sus sistemas de seguridad y nimeros de series.

5.3 Equipos biomédicos repotenciados:

Ademas de lo exigido en los numerales 1 al 4 del punta 5.1 del presente articulo, debe
cumplir con:

1. Documento emitido por el fabricante o por su representante en el pals de origen o
por el importador, en el que conste que los equipes no tienen mas de cinco (5) anos
de fabricados, y que ademas se encuentran en estado optimo de operacion y
funcionamiento, incluyendo sus sistemas de seguridad y niumeros de series.

2. Documento expedido por el fabricante, o por su representante en el pais de origen,
o por el importador, o por repotenciador autorizado por el fabricante donde consle
que el repotenciamiento de ninguna manera altera el disefio inicial del equipo y que
se garantiza que el equipo biomédico cuenta con las mismas caracteristicas y
efectividad del equipo cuando estaba nuevo.

3. Documento expedido por el fabricante en el que autorice al establecimiento ubicado
en Colombia a repotenciar, cuando sea el caso. En caso de que el fabricante
ubicado en el exterior sea el que repotencie el equipo, asi debara manifestario.

Paragrafo primero. Los importadores de los equipos biomédicos nuevos, usados o
repotenciados deben garantizar la capacidad de ofrecer el servicio de soporte tecnico
permanenta, asi como los accesorios, partes y repuestos, y herramienias necesarias
para el mantenimiento y calibracion de los equipos distribuidos en los rangos de
seguridad establecidos durante la fabricacidn, como minimo por cinco (5) aflos, o por
la vida util de los mismos.

Paragrafo segundo. Los importadores de los equipos biomédicos nuevos, usados o
repotenciados deben ofrecer los servicios de verificacion de la calibracion,
mantenimiento y aprovisionamiento de accesorios, partes y repuestos, asi como la
capacitacion regquerida tanto de la operacidn como del mantenimiento de los equipos.
El tenedor sera responsable del correcto funcionamiento de los mismos.

Articulo 9°, Etiquetas, rotulos y empaques. Las etiquetas, rétulos y empaques de los
productos objeto de la presente resolucion se aceptaran tal y como hayan sido
establecidos en el pais de origen. En el caso de medicamentos vitales no disponibles
deberan cumplir con lo dispuesto en el articulo 6 numeral 4,

Articulo 10°. Trazabilidad. El INVIMA requerird al importador, la informacion que
considere pertinente, con el fin de garantizar |a trazabilidad de los productos ingresados
a Colombia, en el marco de lo dispuesto en la presente resolucion.

Articulo 11°. Reporte de informacién para la vigilancia poscomercializacién. El
importador debera reportar cualquier efecto, evento o incidente adverso que se genere
por el uso o consumo de los productos a que hacen referencia la presente resolucion,
de acuerdo a los programas de Farmacovigilancia, Tecnovigilancia y Reactivovigilancia.

Articulo 12°. Prohibicidn. Los dispositivos médicos, equipos biomédicos y reactivos
de diagndstico in vitro declarados vitales no disponibles, no podran encontrarse en fase
de experimentacion, investigacion o prototipos.

Articulo 13°. Vigencia. La presente resolucién rige a partir de la fecha de su
publicacion.

PUBLIQUESE Y CUMPLASE,
78 MAR 20170

Dado en Bogota, D.C.,

Minisfro de Salud y Proteccién Social
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ANEXO TECNICO

REQUISITOS PARA LA FABRICACION DE DISPOSITIVOS MEDICOS, EQUIPOS
BIOMEDICOS Y REACTIVOS DE DIAGNOSTICO IN VITRO

Los fabricantes nacionales de dispositivos médicos, equipos biomédicos y reactivos de
diagnéstico In Vitro, deben cumplir con los sigulentes requisitos!

1. Instalaciones

El fabricante contard con instalaciones construidas en materiales resistentes que
permitan la limpieza y desinfeccién, las cuales deben contar con ambientes, areas y
dotacion para el desarrollo de las operaciones de fabricacion y de almacenamianta de
las materias primas y, distribucién de productos terminados.

1.1 Condiciones de las instalaciones
Las instalaciones deben tener aceptables condiciones de:
lluminacién, temperatura, humedad y ventilacién.
Estado de limpieza, orden y aseo en paredes, pisos y lechos de |as areas donde

1
2
se realicen actividades de produccién y almacenamiento.
1.1.3 Disponer de equipos contra incendios en area de facil acceso.
- #

= =
s

Areas o ambientes especificas y su dotacion.

Las instalaciones fabricantes de productos, deben confar como minimo con las
siguiente areas y ambientes:

2.1 Area de recepcién e inspeccién de materia prima.

Lugar fisico destinado para la recepcldn e inspeccidn de las materias primas, dotado de
estibas o eslantes sefializadas para: productos conforme, en cuarentena, devuelios y
rechazados.

La recepcidn e inspeccién debe incluir la revision y registro de la siguiente informacion:
fecha de fabricacion y recibo, identificacion y contacto del proveedor, estado de calidad
de la materia prima.

2.2 Area de almacenamiento de materias primas.
Una vez se han seleccionado las materias primas conformes, deben almacenarse en el
area destinada para ello, en condiciones que no vayan a causar su deterioro o
contaminacion.

2.3 Ambiente de produccién o fabricacion

Lugar fisico delimitado por barrera fisica, destinado al proceso de fabricacion, dolado
de las maquinas, elementos y herramientas necesarias.

2.4 Area esterilizacién.
Lugar fisico, dentro del ambiente de produccion, destinado por el fabricante para

esterilizar el dispositivo médico, dolado de las maquinas, elementos y herramientas
necesarias segun el método de esterilizacion.

Realizar prueba de resistencia: Ejercer tension del tejido y verificar que no haya
desprendimientos y apertura de las costuras.

Si el dispositivo médico (ropa quirirgica) es estéril, se debe verificar la integridad del
empaque y | cierre del mismo para garantizar la esterilidad,

Si el dispositivo médico es (tapaboca de alta eficiencia) se debe realizar las pruebas de
filtracidn y las que garanticen la seguridad en el uso,

4.2 Dispositivos médicos todos los riesgos.

Para el control de calidad deben aplicar las pruebas de funcionalidad y calidad, segun
el tipo de dispositivo médico y normas técnicas especificas por producto, publicadas a
nivel nacional o internacional.

4.3 Equipos biomédicos

Debera contener los diferentes parametros de funcionamiento del equipo biomédico,
los sisternas de simulacion utilizados para comprobar que su desempefio durante la
puesta en servicio, se mantiene dentro de los limites de tolerancia permitides, en
relacion con los valores definidos por el fabricante.

4.4 Reactivos de diagndéstico In Vitro

Para el control de calidad deben aplicar las pruebas de acuerdo al tipo de reactivo que
se fabrique, incluida la utilizacion de muestras control para la prueba que garanticen
que el sistema estd funcionando adecuadamente y confirmen la reproducibilidad y
calidad de |los datos.

Las muestras de referencia utilizadas en el desarrollo y la validacion analitica de la
prueba deben encontrarse en la misma matriz que se vaya a utilizar, por ejemplo, suero,
tejido, sangre tolal, secreciones, entre otras.

Advertencias generales para los dispositivos médicos, equipos biomédicos y
reactivos de diagnéstico in vitro:

Avertenciai. El fabricante no fabricara ni comercializara dispositivos medicos prototipo
0 en experimentacion.

Advertencia 2. El fabricante no debe reprocesar ni remanufacturar dispositivos
médicos de unico uso, gque han sido previamente utilizados en la atencién en salud,

Advertencia 3, No se autorizara el uso de los dispositivos médicos que no cumplan con
las especificaciones anteriormente descritas.

Advertencia 4. Aquellos dispesitivos médicos que se puedan arreglar o recuperar en
el proceso de fabricacién, entraran en reprocesamiento.

Los dispositivos medicos, equipos biomedicos y reactivos de diagnostico In Vitro gque
cumplan con los controles de calidad anteriormente descritos pasaran al area de envase
y empaque.

El fabricante podrd contratar a un tercero la esterilizacion del dispositivo médico,
verificando que dicho tercero cuente con las maquinas, elementos y herramientas
necesarias seglin el método de esterilizacion.

Lo anterior, aplica, cuando el fabricante produce dispositivos médicos estériles.
2.5 Area de control de calidad

Lugar fisico, dentro del ambiente de produccién, destinado por el fabricante a realizar
los controles de calidad que aplique al producto fabricado; dotado, de elementos y
herramientas necesarias para dicho control,

2.6 Area de envase, empaque y etiquetado

Lugar fisico, dentro del ambiente de produccién, destinado al envase y empague, de
acuerdo con las presentaciones dispuestas por el fabricante. Esta area debe dotarse
de los equipos, elementos y herramientas necesarios para esta actividad,

2.7 Area de almacenamiento de producto terminado

Lugar fisico donde se almacenan los productos terminados lisios para su distribucion.
Este lugar debe contar con estantes o eslibas o refrigeradores o congeladores, segun
la condicion a preservar de cada producto, que permitan almacenar las diferentes
presentaciones del producto a distribuir, de acuerdo a la condicién que requieran.

2.8 Area de despacho
Lugar fisico donde se disponen las unidades empacadas, listas para ser distribuidas.
En esta area se debe contar con estanies o estibas para colocar los productos que van
hacer despachados.

2.9 Ambientes de apoyo.
El fabricante debe contar con ambientes de apoyo independientes del destinade a Ja
produccion.

3. Proceso de produccion.

El fabricante de dispositivos médicos, equipos biomeédicos y reactivos de diagnostico In
vitro, debera aplicar en la fabricacién las normas técnicas especificas por producto,
publicadas a nivel nacional o internacional.

4, Controles de calidad

Una vez terminadec el proceso de fabricacion del dispositivo médicos, equipos
biomédicos y reactivos de diagndstico In vitro se procedera al control de calidad, segtin
aplique a:

4.1 Dispositivos médicos para proteccion personal.

Los fabricantes de trajes y tapabocas deben cumplir con las especificaciones
establecidas para el producto final. Las actividades de revision, medicion y pruebas son
necesarias para cumplir con dichas especificaciones.

Realizar Inspeccién visual para ldentificar: Tamaiio y dimensiones establecidas,
particulas y residuos indeseados, estado de higiene, integridad del material y de |as
costuras.

5. Condiciones para el envase y el empaque

Los envases y empaques deben estar conforme a las especificaciones, elaborados en
materiales que sean compalibles con los productos que contienen, de la misma manera,
debe verificarse que la informacitn del producto es correcta.

Los dispositivos médicos, equipos biomédicos y reaclivos de diagnostico In Vitro, que
requieran insertos, o manuales de funcionamiento y operacién, deberan incluirlos.

6, Etiquetas

La infarmacioén minima con la que deben distribuirse los productos, equipos biomeédicos
y reactivos de diagndstico in vitro fabricados son:

1. Mombre

2. Tamafo: pediatrico / adulto o talla (en caso de existir variedad de tamano)-

3. Composicion

4. Fecha de produccion

5. Ndmero de lote o nimero de serie

6. Fecha de expiracion

7. Cantidad o contenido

B. Nombre del fabricante

8. Teléfono

10. Leyendas opcicnales tales como:

Un solo uso

Limpio

Estéril

Condiciones de almacenamiento

Precauciones o advertencias

Durante la emergencia sanitaria por el COVID 19, el uso del tapabocas y
otros insumos es indispensable para el personal de salud, de personas con
sintomas respiratorios y sus cuidadores.

g. Inserio en idioma espanol

moopow

Nota: Para para las pruebas rapidas: Inserto en idioma espafiol donde se establezea la
sensibllidad y especificidad de |la prueba.

7. Soporte técnico:

Servicio ofrecido por el fabricante de un equipo biomédico con el fin de brindar soporie
de instalacion, mantenimiento preventivo o correctivo, calibracidon y, suministro de
partes, accesorios o repuestos. Esté servicio debera ser ofrecido en forma permanents.

El fabricante suministrara el equipo biomédico minimo con:

1 Accesarios necesarios para su puesta en funcionamiento.

2. Manuales de operacion, de instalacion y mantenimiento en idioma de origen y
castellano.

3. Compromiso de suministrar partes, accesorios, repuestos y herramientas
necesarias para el mantenimiento y calibracién (cuando aplique) de los equipos;
coma minimo por cinco anos, o por la vida utl si es inferior.

4. Capacitacion para el uso del equipo a operarios (personal asistencial), ingenieros o
técnicos de mantenimiento del cliente.

5. Acla de entrega de los equipos con sus accesorios, si aplica,
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8. Personal

El fabricante deberd disponer de personal necesario competente, actualizado o
capacitado para el cargo desempefiado para realizar las actividades descritas
anteriormente.

9. Procedimientos:
El fabricante debera disponer como minimo de los siguientes procedimientos para:

1. Limpieza y desinfeccion de las instalaciones y superficies de trabajo, control de
roedores e insectos, para evitar la contaminacion.

2. Recepcion y almacenamiento de materias primas, para garantizar las condiciones
de calidad e higiene de la materia prima. Debe incluir el registro de la informacion
referida en el area de recepcion).

3. Fabricacion donde se incluya el paso a paso de la produccion.

4. Control de calidad, que incluya el paso a paso de la revision del producto terminado,
el registro de la actividad y la asignacion un trabajador que no participe en la
produccién, para esta actividad

5. Envase, empaque y etiquetado, de acuerdo con las presentaciones dispuestas por

el fabricante

Soporte técnico para equipos biomédicos.

Almacenamiento de producto terminado

Esterilizacion, si aplica. (C.F.).

N

COVID-19 es una emergencia sanitaria y social mundial, que requiere una accién
efectiva e inmediata de los gobiernos, las personas y las empresas.

Que mediante la Resolucion No. 380 del 10 de marzo de 2020, el Ministerio de Salud
y Proteccion Scocial adoptd, entre ofras, medidas preventivas sanitarias de
alslamiento y cuarentena de las personas que, a partir de la entrada en vigencia de
la precitada resolucion, arribaran a Colombia desde la Republica Popular China,
Francia, Italia y Espafia.

Que mediante Resolucién 385 del 12 de marzo de 2020, el ministro de Salud y
Proteccion Social, de acuerdo con lo establecido en el articulo 69 de la Ley 1753 de
2015, declaro el estado de emergencia sanitaria por causa del nuevo coronavirus
COVID-19 en todo el territorio nacional hasta el 30 de mayo de 2020 y, en virtud de
la misma, adoptd una serie de medidas con el abjeto de prevenir y confrolar la
propagacion del COVID-18 y mitigar sus efectos.

Que el vertiginoso escalamiento del brote de nuevo coronavirus COVID-19, hasta
configurar una pandemia, representa una amenaza global a la salud pdblica, con
afectaciones al sistema econdmico, de magnitudes impredecibles e incalculables,
de la cual Colombia no podra estar exenta.

Que la expansion en el territorio nacional del brote de enfermedad por el nuevo
coronavirus COVID-19, y cuyo crecimiento exponencial es imprevisible, sumado a
los efectos economicos negativos que se han venido evidenciando, es un hecho
que, ademas de ser una grave calamidad publica, constituye en una grave
afectacién al orden econdmico y social del pais, que justificd la declaratoria del
Estado de Emergencia Econdmica y Social, lo cual se produjo mediante Decreto
417 del 17 de marzo de 2020, por el término de treinta (30) dias,

Que la Superintendencia Financiera de Colombia emitié la Circular Externa 07 del
17 de marzo de 2020, por medio de la cual impartio instrucciones a las entidades
vigiladas, con el fin de mitigar los efectos derivados de la coyuntura de los mercados
financieros y la situacion de emergencia sanitaria declarada por el Ministerio de
Salud y Proteccion Social mediante Resolucion No. 385 de 12 de marzo de 2020.

Que dentro de las medidas establecidas por la Superintendencia Financiera de
Colombia, se encuentra la aplicacién de periodos de gracia para operaciones de
crédito dentro de las que se incluyen las destinadas a la financiacién de la
adquisicion de vivienda.

Que a la fecha, existen créditos destinados a la adquisicion de vivienda y
operaciones de leasing habitacional que cuentan con el beneficio de cobertura de
tasa de interés establecido en los Decretos 1068 de 2015 y 1077 de 2015.

Que en con el fin de impedir la extension de los efectos de la emergencia en los

MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD ¥ TERRITORIO

pECRETONUMERO -« 483  pE 2020

‘29 MAR 2020

“Por el cual se adicionan los Decretos 1068 de 2015, Decreto Unico
Reglamentario del Sector Hacienda y Crédito Piblico, y 1077 de 2015, Decreto
Unico Reglamentario del Sector de Vivienda, Ciudad y Territorio, en lo relacionado
con la adopcion de disposiciones transitorias en materia de causales de
terminacién anticipada de la cobertura de tasa de interés oforgada a deudores
de crédito de vivienda y locatarios en operaciones de leasing habitacional”

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA,

En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en especial las que le
confiere el numeral 11 del articulo 189 de la Constitucion Politica y el articulo 123
de la Ley 1450 de 2011, vy,

CONSIDERANDO

Que el 7 de enero de 2020 la Organizacion Mundial de la Salud identificd el nuevo
coranavirus -COVID-19 y declard este brote como emergencia de salud publica de
importancia internacional.

Que el 6 de marzo de 2020 el Ministerio de Salud y de la Proteccion Social dio a
conocer el primer caso de brote de enfermedad por coronavirus -COVID-19 en el
territorio nacional.

Que el 9 de marzo de 2020 la Organizacién Mundial de la Salud solicité a los paises
la adopciéon de medidas prematuras con el objetivo de detener la transmision y
prevenir la propagacion del virus.

Que el 11 de marzo de 2020 la Organizacién Mundial de la Salud -OMS declaro el
brote de enfermedad por coronavirus -COVID-19 como una pandemia,
esencialmente por la velocidad de su propagacion y la escala de trasmision, toda
vez que al 11 de marzo de 2020 a la OMS se habian notificado cerca de 125.000
casos de contagio en 118 paises, y que el nimero de casos notificados fuera de la
Republica Popular China se habia multiplicado, mientras que el nimero de paises
afectados se habia ftriplicado, por lo que insté a los paises a tomar acciones
urgentes,

Que segln la Organizacion Mundial de la Salud, la pandemia del nuevo coronavirus

deudores de cartera hipotecaria y locatarios de leasing habitacional que cuenten
con el beneficio de cobertura de tasa de interés y que en virtud de la emergencia
hagan uso de la aplicacion de periodos de gracia, se hace necesario tomar medidas
en relacion con las causales de terminacion anticipada de tales coberturas.

Que debido a la naturaleza de la ejecucion de las medidas que se pretenden adoptar,
resulta necesario prescindir de las normas generales de publicidad de las que trata
el numeral 8 del articulo 8 de la Ley 1437 de 2011, Cadigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, v el articulo 2.1.2.1.14 del Decreto
1081 de 2015.

En mérito de o expuesto,
DECRETA:

ARTICULO 1. Adiciénese un paragrafo transitorio a los articulos 2,10.1.5.2.1 y
2.10.1.7.1.5 del Decreto 1068 de 2015, el cual quedara asi:

“PARAGRAFO TRANSITORIO. E| otorgamiento de periodos de gracia en capital e
intereses en los créditos para adquisicién de vivienda o contratos de leasing
habitacional que cuenten con el beneficio de cobertura de tasa de interés, gue se
pacten entre los beneficiarios y la respectiva entidad en el marco de las
instrucciones impartidas por la Superintendencia Financiera mediante circular
externa 007 de 2020, no se entendera como causal de terminacién anticipada de la
cobertura.

Las entidades gue otorguen periodos de gracia en capital e intereses a los
beneficiarios de las coberturas de tasa de interés deberan informar dicha
circunstancia al Banco de la Republica como administrador del Fondo de Reserva
para la Estabilizacion de la Cartera Hipotecaria - FRECH."

ARTICULO 2. Adicidnese un paragrafo transitoric a los articulos 2.1.1.3.3.5;
2.1.1.4.25y 2.1.3.1.5 del Decreto 1077 de 2015, el cual quedara asi.

“PARAGRAFOQ TRANSITORIO. E| ctorgamiento de periados de gracia en capital e
intereses en los créditos para adquisicién de vivienda o contratos de leasing
habitacional que cuenten con el beneficio de cobertura de tasa de interés, que se
pacten entre los beneficiarios y la respectiva entidad en el marco de las
instrucciones impartidas por la Superintendencia Financiera mediante circular
externa 007 de 2020, no se entendera como causal de terminacion anticipada de la
cobertura.

Las entidades que otorguen periodos de gracia en capital e intereses a los
beneficiarios de las coberturas de tasa de interés deberan informar dicha




